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Laborato¥F 1.S¢V, a.s., Pfibram, zkuSebni laboratoi ¢.1430 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Novohospodska 93,261 80 Piibram IX
Laboratof odpadnich vod
Telefon: 318 494 247, mobil. tel. 720 455 487, fax: 318 633 070, e-mail: laborator@]1scv.cz

PROTOKOL ozkouskach 480/2023
vzorku ¢islo: 5645/2023

Obecni urad

Zikaznik: Obec Nepomuk Objednziv}(a ¢.:

Nepomuk ¢. 50 Dgsf- 04 -05- 2023 /‘/}

Rozmital pod Tfemsinem ' f

. . a o Podpis: ;L_—

Misto odbéru: Kanalizace, Nepomuk, odtok ze septiku SM9 Datum odbéruz— " 3.4.2023| 9:30
Upfesnéni: do: 342023 11:30
Odbér provedl: Automatické odbérové zatizeni Telenska Lenka Datum pfijmu: 3.4.2023 12:00
Piijem provedl: Sormova Jana Datum zahajeni analyz: 3.4.2023
Profil mista odbéru: Odtok Datum ukondeni: 11.4.2023
Typ vzorku: smésny 2h a 15 min

Divod odbéru:
Klasifikace vzorku: odpadni voda

Vzorkovéni se provadi podle SOP - OV2 (CSN EN ISO 5667-1.3.6,14, CSN ISO 5667-10).

Misto provadéni laboratornich ¢innosti: Laboratof 1.S¢&V, a.s., P¥ibram - Laboratoi odpadnich vod

Nejistota m&teni (NM) je vyjadiena jako kombinovana roziifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2) a charakterizuje interval hodnot, ve kterém
Ize oéekavat skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.

Nejistota méfeni se nevztahuje se na vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Symbol "< "vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti, A-metoda v rozsahu akreditace, N-metoda mimo rozsah akreditace,
SA-metoda v rozsahu akreditace subdodavatele

chemie
ukazatel vysledek jednotka | NM metoda
biochemicka spotieba kysliku 13 mg/l 15% SOP &CH-23(CSN EN 1899-2) A
chemickd spotfeba kysliku-Cr 52 mg/l 15% SOP &.CH-27(CSN ISO 15705) A
nerozouiténé latky suené - NL (105°C) 16 mg/l 15% SOP &.CH-20(CSN EN 872) A

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu laboratore
nesmi byt protokol reprodukovén jinak nez cely. U vzorkii neadgbranych laboratori nerudi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za
provedené analyzy.
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Schvaluji: Ing. Jitka Bulinova
vedoucilaboratore

Piibram, 18.4.2023

Zakaznikam, ktefi se odvoldvaji na ¢innost Laboratofe 1.SEV, a.s., Pribram, které je pfedmétem akreditace, doporucujeme pouzivat tento text:
Zkouseno v Laboratofi 1.S¢V, a.s., Pribram, ktera je akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

k fyzikalng-chemickym, mikrobiologickym a biologickym rozboriim pitnych, surovych, podzemnich, povrchovych a odpadnich vod véetn& vzorkovani,
zkusebni laboratof ¢. 1430."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedend na Protokole o zkouskach nesmi byt zikazniky dale pouzivana.
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